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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1 ОБОЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы – «DigiScope». 

 

1.2 Язык ПРОГРАММИРОВАНИЯ, НА КОТОРОМ НАПИСАНА 

ПРОГРАММА 

Код написан на языке – C++ стандарта 17 
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2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПО 
 

Программное обеспечение DigiScope предназначено для настройки и чтения 

данных с диджитайзеров семейств D125, D500, D1000, МКА-250 и прочих 

систем обработки, производства ООО «Диджитайзер».  

 

С помощью программного обеспечения DigiScope пользователь может 

проводить обработку сигналов методами PHA (анализ высот импульсов) и PSD 

(разделение по форме импульса). Составлять спектры измеряемых сигналов и 

записывать как исходные волновые формы, так и обработанные спектры на 

компьютер. 

 

2.1 Функциональные возможности программы 

 

• Подключение к устройствам серии «Диджитайзер»; 

• Обновление программного обеспечения устройств серии 

«Диджитайзер»; 

• Настройка программного обеспечения устройств серии «Диджитайзер»; 

• Удаленное управление устройствами серии «Диджитайзер»; 

• Получение и обработка результатов измерений, полученных от 

устройств серии «Диджитайзер»; 

• Запись обработка результатов измерений, полученных от устройств 

серии «Диджитайзер» в файлы; 

• Чтение результатов измерений из ранее записанных файлов; 
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3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

Компоненты программного комплекса функционируют на технических 

средствах, состав и характеристики которых представлены в данном разделе. 

Для корректной работы программного комплекса требуется рабочее место со 

следующими характеристиками. 

Минимальные требования к системе: 

- требуется место на диске: 200Mb; 

- процессор: Intel i3 и выше; 

Оперативная память: 8 Gb и выше. 

Поддерживаемые ОС: 

- ПК с ОС Windows 10/11; 

- монитор;  

- клавиатура; 

- мышь. 
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4. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ  
 

К входным данным относится вся информация, поступающая из вне 

программы. А именно: 

• Данные поступаемые с подсоединенного диджитайзера; 

• Данные поступаемые из внешних ранее записанных волновых форм; 

• Данные поступаемые из внешних файлов – настроек, установочных 

файлов; 
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5. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ  
 

К выходным данным относится вся информация, которую пользователь 

может увидеть на экране монитора во время работы с программой. 

А также сохранить в виде файлов:  

• волновые формы,  

• спектры,  

• настройки обработки; 

• графические изображения построенных спектров и графиков 

 

 


